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研究报告

两品系大鼠经皮电阻试验结果的比较

罗飞亚，冯克然，张露勇，胡培丽，邢书霞，王钢力∗

（中国食品药品检定研究院，北京　 １０００５０）

　 　 【摘要】 　 目的　 分析比较 Ｗｉｓｔａｒ 大鼠和 ＳＤ 大鼠大鼠经皮电阻试验（ＴＥＲ）结果。 方法　 参照 ＯＥＣＤ 化学品

安全性评价指南和我国《化妆品安全技术规范》中的体外皮肤腐蚀性大鼠经皮电阻试验的流程，分别使用 Ｗｉｓｔａｒ 大
鼠和 ＳＤ 大鼠对 １２ 种参考化学物质进行皮肤腐蚀性检测，对比分析两个品系两种不同判定标准判定的腐蚀性结

果。 结果　 两品系大鼠使用 ＯＥＣＤ 指南方法对 １２ 种参考化学物质皮肤腐蚀性判定结论一致，灵敏性均为 ５０％ ，特
异性均为 １００％ ；在使用《化妆品安全技术规范》判定皮肤腐蚀性时，两品系大鼠对 ４⁃甲硫基⁃苯甲醛腐蚀性判定结

论不一致，其余 １１ 种参考物质判定均一致，Ｗｉｓｔａｒ 大鼠灵敏性 １００％ ，特异性 ８３ ３％ ，ＳＤ 大鼠灵敏性和特异性均为

１００％ 。 结论　 两品系大鼠经皮电阻试验结果基本一致，ＳＤ 大鼠更适合应用于大鼠经皮电阻试验的检测。
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　 　 皮肤腐蚀性是化学品及化妆品安全管理中一

项较为重要的毒理学终点，随着动物福利“３Ｒ”（减
少 Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ、优化 Ｒｅｆｉｎｅｍｅｎｔ、替代 Ｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔ）原
则的提出，在毒理学安全性评价领域中，替代检测

技术受到越来越多的关注［１ － ３］。 ＯＥＣＤ 指南批准的

皮肤腐蚀性替代试验仅有 ３ 类，包括大鼠经皮电阻

试验（ｔｒａｎｓｃｕｔａｎｅｏｕｓ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ ｔｅｓｔ ｍｅｔｈｏｄ，
ＴＥＲ） ［４］，体外皮肤刺激性 ／腐蚀性的重组人表皮模

型试验 （ ＲＨＥ） ［５ － ６］ 和体外皮肤腐蚀性膜屏障试

验［７］。 其中 ＴＥＲ 是利用大鼠背部离体皮肤检测腐

蚀性，与传统的家兔试验相比［８］，ＴＥＲ 减少动物数

量、减轻动物痛苦，符合“３Ｒ”原则［９ － １０］。 ＯＥＣＤ 指

南中推荐使用 Ｗｉｓｔａｒ 大鼠或其他类似品系的大鼠，
考虑 ＳＤ 大鼠是较为常用的研究皮肤病理相关的大

鼠品系［１１ － １２］，而 ＳＤ 大鼠又是由 Ｗｉｓｔａｒ 大鼠育种而

来，但两种品系已存在遗传学差异［１３］。 因此，本研

究通过对比 ＳＤ 大鼠与 Ｗｉｓｔａｒ 大鼠的经皮电阻腐蚀

性测试结果，从而为大鼠经皮电阻测试选择合适的

大鼠品系提供参考。

１　 材料和方法

１ １　 实验动物

ＳＰＦ 级Ｗｉｓｔａｒ 种大鼠，鼠龄 １８ ～ ２１ ｄ，体重 ６０ ～
８０ ｇ；ＳＰＦ 级 ＳＤ 大鼠，鼠龄 １８ ～ ２１ ｄ，体重 ８０ ～
１００ ｇ，均由中国食品药品检定研究院实验动物资源

中心提供【ＳＣＸＫ（京）２０１４ － ００１３】。 动物试验环境

条件为屏障环境 【 ＳＹＸＫ（京） ２０１６ － ０００４】，温度

２２℃ ～２４℃，相对湿度 ５０％ ～ ７０％ ，动物自由饮食，
日光灯 １２ ｈ 照明。 大鼠皮肤应健康无破损，试验前

动物在实验动物房环境中至少适应 ３ ｄ 后，剃去背

部和两侧被毛，间隔 ３ ｄ 以含抗生素溶液浸洗去毛

区 ２ 次。
１ ２　 试剂与仪器

选择《化妆品安全技术规范》（２０１５ 版）大鼠经

皮电阻试验中推荐的 １２ 种参考物质作为受试物：４⁃
氨基⁃１，２，４⁃三氮唑（ＴＣＩ）、丁子香酚（国药集团北京

分公司）、溴乙基苯（Ａｌｏｒｉｃｈ）、四氯乙烯（国药集团

北京分公司）、异硬脂酸（Ａｄａｍａｓ）、４⁃甲硫基⁃苯甲

醛（ＴＩＣ）、Ｎ，Ｎ⁃二甲基亚二丙基三胺（Ａｄａｍａｓ）、邻
叔丁基苯酚（ＴＣＩ）、氢氧化钾（１０％ ｗ ／ ｖ，国药集团

北京分公司）、硫酸（１０％ ｗ ／ ｖ，国药集团北京分公

司）、辛酸（国药集团北京分公司）、１，２⁃丙二胺（国
药集团北京分公司）。 以盐酸（１０ ｍｏｌ ／ Ｌ）作为阳性

对照，去离子水作为阴性对照。 电解液（１５４ ｎｍｏｌ ／ Ｌ
ＭｇＳＯ４）、罗丹明 Ｂ 染料（１０％ ｗ ／ ｖ ＳＲＢ）、染料萃取

液（３０％ ｗ ／ ｖ ＳＤＳ）。
大鼠经皮电阻仪由北京华清天禧医药科技有

限公司提供，仪器参数符合 ＯＥＣＤ 指南及《化妆品

安全技术规范》 （２０１５ 版） ［１２］ 要求（工作电压 ２２０
Ｖ，５０ Ｈｚ，交流电，工作电极为 ２ 根 ２１６ 惰性银电

极），皮肤固定装置选用聚四氟乙烯参照 ＯＥＣＤ 指

南装置示意图及尺寸要求制作［５，１４］。
１ ３　 实验方法

１ ３ １　 大鼠经皮电阻仪 ２４ ｈ 稳定性

分别选取同一只 Ｗｉｓｔａｒ 大鼠或 ＳＤ 大鼠（２９ ｄ）
背部靠近脊柱两侧的皮肤，制成直径约 ２０ ｍｍ 的小

皮片 ５ ～ ６ 块，连续观察 ２４ ｈ 内分别选取不同时间

点（０、０ ５、１、１ ５、２、２ ５、３、３ ５、４、５、６、８、２０、２２、２３
和 ２４ ｈ），读取大鼠经皮电阻值（ＴＥＲ），重复试验 ３
次，统计结果。
１ ３ ２　 大鼠经皮电阻试验

依照《化妆品安全技术规范》（２０１５ 版） ［１４］的描

述（与 ＯＥＣＤ 指南操作一致），大鼠于第 ２９ 天时处

死（大鼠处死时间必须在第 ２８ ～ ３０ 天内），剪取去

毛区皮肤，剔除皮下脂肪，表皮面向上固定于聚四

氟乙烯管上，剪去多余皮肤，以液体石蜡封口。 试

验前向管内加入 １ ｍＬ 电解液（１５４ ｍｍｏｌ ／ Ｌ 硫酸镁

溶液），接上电极测定 ＴＥＲ 值，大于 ２０ ｋΩ 者可用。
液体受试物原液 １５０ μＬ 直接加入管内皮片的

表皮面；固体受试物先研磨成细粉，取约 １００ ｍｇ 撒

在皮片表面，再加 １５０ μＬ 去离子水润湿以增加受试

物与表皮的接触。 加样后室温静置 ２４ ｈ，以流水轻

柔地冲洗皮片表皮面，用洗瓶向表皮面滴加足量

７０％的乙醇，５ ｓ 后去除乙醇，再以流水清洗。 尽量

除净受试物后，向管内加入 １ ｍＬ 电解液，接上电极

测定 ＴＥＲ 值。 记录 ＴＥＲ 值后，去除管中的电解液，
肉眼检查并纪录皮片的损伤情况。
１ ３ ３　 罗丹明 Ｂ（ＳＲＢ）染料渗透量测定

向管内皮片表皮面滴加 １５０ μＬ 罗丹明 Ｂ 染料

（１０％ ＳＲＢ 水溶液），室温静置 ２ ｈ，以流水轻柔的冲

洗管壁，去除多余的 ＳＲＢ，并将皮片取下，放入含 ８
ｍＬ 双蒸水的离心管中震摇 ５ ｍｉｎ，换干净的双蒸水重

复清洗 １ 次。 将皮片放入 ５ ｍＬ 萃取液（３０％ ＳＤＳ 水

溶液）中，６０℃水浴提取过夜，去除皮片，剩余提取液

以 １９００ ｒ ／ ｍｉｎ 离心 ８ ｍｉｎ，取上清液 １ ｍＬ 加 ４ ｍＬ 萃

取液稀释至 ５ ｍＬ，测吸光度值（ＯＤ 值为 ５６５ ｎｍ）。

２６ 中国比较医学杂志 ２０１８ 年 １０ 月第 ２８ 卷第 １０ 期　 Ｃｈｉｎ Ｊ Ｃｏｍｐ Ｍｅｄ， Ｏｃｔｏｂｅｒ ２０１８，Ｖｏｌ． ２８． Ｎｏ． １０



１ ３ ４　 结果判定标准方案

ＯＥＣＤ 判定程序［４］：按 ＯＥＣＤ ＴＧ４３０ 的判定程

序，ＴＥＲ ＞５ ｋΩ 为非腐蚀性（ＮＣ）；对于 ＴＥＲ≤５ ｋΩ
且肉眼观察皮片有明显损伤判为腐蚀性（Ｃ）；ＴＥＲ
≤５ ｋΩ 且肉眼观察皮片没有明显损伤的进行染料

渗透量测定；染料渗透量大于或等于 １０ ｍｏｌ ／ Ｌ 盐酸

的为 Ｃ，染料渗透量小于 １０ ｍｏｌ ／ Ｌ 盐酸的为 ＮＣ。

注：Ｅ１⁃３ 分别为 ３ 次 ２４ ｈ 稳定性监测曲线。

图 １　 大鼠经皮电阻仪 ２４ ｈ 稳定性监测结果

Ｎｏｔｅ． Ｅ１⁃３ ｓｈｏｗｎ ｔｈｅ ｒｅｐｅａｔｅｄ ３ ｔｉｍｅｓ ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．

Ｆｉｇｕｒｅ １　 ＴＥＲ ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ａｎａｌｙｓｉｓ ｒｅｓｕｌｔｓ ｆｏｒ ２４ ｈ

《化妆品安全技术规范》 ［１４］判定程序：ＴＥＲ ＞ １５
ｋΩ 为 ＮＣ，ＴＥＲ ＜５ ｋΩ 且肉眼观察皮片有明显损伤

判定为 Ｃ；ＴＥＲ 为 ５ ～ １５ ｋΩ 且肉眼观察皮片未见

明显损伤的，或 ３ 个平行样的 ＴＥＲ 值在界值（５、１５
ｋΩ）上下波动的或肉眼可见皮片明显破损、变色、变

硬等可疑情况，需进行染料渗透量测定，染料渗透

量大于或等于 １０ ｍｏｌ ／ Ｌ 盐酸的为 Ｃ，染料渗透量小

于 １０ ｍｏｌ ／ Ｌ 盐酸的为 ＮＣ。
为同时兼顾 ＯＥＣＤ 和《化妆品安全技术规范》

的判定程序，实际上在试验中，除 ＴＥＲ ＞ １５ ｋΩ，且
肉眼观察皮片无损伤的受试物组外，其余组别的皮

片均进行了罗丹明 Ｂ 染色的步骤。

２　 结果

２ １　 大鼠经皮电阻仪 ２４ ｈ 仪器稳定性结果

大鼠皮片 ＴＥＲ 值变化如图 １ 所示，在皮片置于

皮肤固定装置后，ＴＥＲ 值呈降低趋势，２４ ｈ 后稳定

３６中国比较医学杂志 ２０１８ 年 １０ 月第 ２８ 卷第 １０ 期　 Ｃｈｉｎ Ｊ Ｃｏｍｐ Ｍｅｄ， Ｏｃｔｏｂｅｒ ２０１８，Ｖｏｌ． ２８． Ｎｏ． １０



在 ２０ ～ ３０ ｋΩ。 两种大鼠皮片 ＴＥＲ 值 ３ 次重复试验

的变化趋势一致。
２ ２　 ＴＥＲ 腐蚀性结果判定及真实性分析

采用 ＴＥＲ 方法对 １２ 种参考物质进行腐蚀性检

测，综合考虑 ＴＥＲ 值、罗丹明 Ｂ 染料渗透量和肉眼

观察皮片损伤结果，并分别用 ＯＥＣＤ 指南［４］ 和我国

《化妆品安全技术规范》 ［１４］ 的判定标准进行判定，
结果如表 １ 和表 ２ 所示。 Ｗｉｓｔａｒ 和 ＳＤ 大鼠检测阴

性对照（双蒸水） ＴＥＲ 平均值分别为 １８ ３６ ｋΩ 和

２４ ３５ ｋΩ，符合 ＯＥＣＤ 指南和安全技术规范中的参

考数据（１０ ～ ２５ ｋΩ），阳性对照 １０ ｍｏｌ ／ Ｌ 盐酸的

ＴＥＲ 平均值分别 ３ ９３ ｋΩ 和 ３ ８１ ｋΩ，均略高于

ＯＥＣＤ 指南和安全技术规范的参考数据（０ ５ ～ １ ０
ｋΩ）。

以 ＯＥＣＤ 指南判定标准的结果显示，Ｎ，Ｎ⁃二甲

基亚二丙基三胺、１０％ 氢氧化钾和辛酸在 Ｗｉｓｔａｒ 和
ＳＤ 大鼠的检测结果中均呈现假阴性；以《化妆品安

全技术规范》的判定标准结果显示，４⁃甲硫基⁃苯甲

醛以 Ｗｉｓｔａｒ 大鼠检测结果呈现假阳性，以 ＳＤ 大鼠

检测结果呈现阴性。

２ ３　 两品系大鼠结果比较

将两品系大鼠用两种方案判定的结果进行方

法真实性分析，并与这 １２ 种参考物质的实际皮肤腐

蚀性数据［１５］进行 χ２ 检验对比（表 ３），发现两品系大

鼠使用 ＯＥＣＤ 指南判定腐蚀性结果一致，灵敏性

５０％ ，特异性 １００％ ；两品系大鼠使用安全技术规范

判定的结果中，以 ＳＤ 大鼠效能最高，特异性和敏感

性均达到 １００％ ，Ｗｉｓｔａｒ 大鼠灵敏性 １００％ ，特异性

８３ ３％ 。 两品系大鼠使用 ＯＥＣＤ 指南和《化妆品安

全技术规范》判定结果均无显著性差异（Ｐ ＞ ０ ０５）。
两品系大鼠对同一个物质腐蚀性判定的结果

基本一致，除 Ｗｉｓｔａｒ 大鼠以安全技术规范方法判定

４⁃甲硫基⁃苯甲醛为腐蚀性（假阳性）而 ＳＤ 大鼠判定

为非腐蚀性外，其余物质的判定结论均一致。 经对

比，两品系大鼠采用同一种判定标准判定的腐蚀性

结果没有显著的统计学差异（Ｐ ＞ ０ ０５）。 实验过

程中观察发现，Ｗｉｓｔａｒ 大鼠的 ＴＥＲ 读数整体偏低，
皮片初始的电阻值偏小，弃用的情况较多。 综上，
在本实验条件下，推荐使用 ＳＤ 大鼠进行经皮电阻

试验。
表 １　 Ｗｉｓｔａｒ 大鼠腐蚀性测试结果

Ｔａｂｌｅ １　 Ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ ｓｋｉｎ ｃｏｒｒｏｓｉｖｅｎｅｓｓ ｉｎ Ｗｉｓｔａｒ ｒａｔｓ

受试物
Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ ＣＡＳ

参考

腐蚀性１

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
Ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ

Ｗｉｓｔａｒ 大鼠经皮电阻试验结果

ＴＥＲ ｒｅｓｕｌｔｓ

ＴＥＲ（ｋΩ）
（Ｍ ± ｓｄ，ｎ≥３）

燃料渗透量
Ｄｙｅ ｃｏｎｔｅｎｔ
（μｇ ／ ｄｉｓｃ）

肉眼可

见损伤２

Ｏｂｖｉｏｕｓ
Ｄａｍａｇｅ

各判定程序判定的结果

Ｔｈｅ ｒｅｓｕｌｔｓ ｆｒｏｍ
ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｐｒｏｇｒａｍ

ＯＥＣＤ 技术规范

去离子水 Ｄｅｉｏｎｉｚｅｄ ｗａｔｅｒ ＮＣ １７ ２５ ± １． ８５ １３ ７ ± ４． ５ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ

４⁃氨基⁃１，２，４⁃三氮唑 ４⁃Ａｍｉｎｏ⁃１，２，４⁃ｔｒｉａｚｏｌｅ ５８４⁃１３⁃４ ＮＣ １６ ６６ ± ２． ４７ ３７ ７５ ± ３４． ２５ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ

丁子香酚 Ｅｕｇｅｎｏｌ ９７⁃５３⁃０ ＮＣ １２ １１ ± ２． ４０ ７４ ５５ ± ０． ３７ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ

溴乙基苯 Ｐｈｅｎｅｔｈｙｌ ｂｒｏｍｉｄｅ １０３⁃６３⁃９ ＮＣ ２７ ６１ ± ６． ８５ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ

四氯乙烯 Ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ １２７⁃１８⁃４ ＮＣ ８ ６０ ± ２． ２０ ２５ １０ ± ８． １ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ

异硬脂酸 Ｉｓｏｓｔｅａｒｉｃ ａｃｉｄ ２７２４⁃５８⁃５ ＮＣ ４０ ８４ ± ７． ５３ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ

４⁃甲硫基⁃苯甲醛 ４⁃（Ｍｅｔｈｙｌｔｈｉｏ）⁃ｂｅｎｚａｌｄｅｈｙｄｅ ３４４６⁃８９⁃７ ＮＣ １１ ６６ ± ２． １３ １２１ ６９ ± ３６． ７８ Ｎｏ ＮＣ Ｃ

盐酸 ＨＣＬ（１０ Ｍ） ７６４７⁃０１⁃０ Ｃ ２ ７５ ± １． ２２ ９８ ０９ ± １９． ５７ Ｙｅｓ Ｃ Ｃ

Ｎ，Ｎ⁃二甲基亚二丙基三胺
Ｎ，Ｎ⁃Ｄｉｍｅｔｈｙｌｄｉｐｒｏｐｙｌｅｎｅｔｒｉａｍｉｎｅ １０５６３⁃２９⁃８ Ｃ ８ ７４ ± ０． １８ ２７０ ７９ ± １５． ９９ Ｎｏ ＮＣ Ｃ

邻叔丁基苯酚 ２⁃ｔｅｒｔ⁃Ｂｕｔｙｌｐｈｅｎｏｌ ８８⁃１８⁃６ Ｃ ４９ ２１ ± ０． ９６ ６４８ ２８ ± ２０． １０ Ｙｅｓ Ｃ Ｃ

氢氧化钾 ＫＯＨ（１０％ ） １３１０⁃５８⁃３ Ｃ ６ ６６ ± ０． ３１ １６７ ５１ ± ２１． ２２ Ｎｏ ＮＣ Ｃ

浓硫酸 Ｈ２ＳＯ４（１０％ ） ７６６４⁃９３⁃９ Ｃ ４ ８４ ± ０． ３７ ７６ ３２ ± ５０． ３１ Ｙｅｓ Ｃ Ｃ

辛酸 Ｏｃｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ １２４⁃０７⁃０２ Ｃ １１ ８４ ± ０． ７９ ３２４ ４９ ± ２６７． ８６ Ｎｏ ＮＣ Ｃ

１，２⁃丙二胺 １，２⁃Ｐｒｏｐａｎｅｄｉａｍｉｎｅ ７８⁃９０⁃０ Ｓｅｖｅｒｅ ｃｏｒｒｏｓｉｖｅ ７ ７４ ± ０． ０７ １６３ ２４ ± ２９． １３ Ｙｅｓ Ｃ Ｃ

注：１：Ｃ：腐蚀性；ＮＣ：非腐蚀性；各受试物经皮腐蚀性为 ＵＮ ＧＨＳ 目录中基于体内数据判定的结果［１５］ 。２：Ｎｏ：未观察到皮片损伤；Ｙｅｓ：观察到皮
片损伤。
Ｎｏｔｅ． １：Ｃ： Ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ； ＮＣ： Ｎｏｎｅ ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ； ｔｈｅ ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ ｗｅｒｅ ｏｂｔａｉｎｅｄ ｆｒｏｍ ＵＮ ＧＨＳ ｃａｔａｌｏｇ ｂａｓｅｄ ｏｎ ｉｎ ｖｉｖｏ ｒｅｓｕｌｔｓ ［１５］ ． ２： Ｎｏ：Ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｎｏ ｏｂｖｉｏｕｓ
ｄａｍａｇｅ ｏｎ ｓｋｉｎ ｄｉｓｃ； Ｙｅｓ：Ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｏｂｖｉｏｕｓ ｄａｍａｇｅ ｏｎ ｓｋｉｎ ｄｉｓｃ。

４６ 中国比较医学杂志 ２０１８ 年 １０ 月第 ２８ 卷第 １０ 期　 Ｃｈｉｎ Ｊ Ｃｏｍｐ Ｍｅｄ， Ｏｃｔｏｂｅｒ ２０１８，Ｖｏｌ． ２８． Ｎｏ． １０



表 ２　 ＳＤ 大鼠腐蚀性测试结果
Ｔａｂｌｅ ２　 Ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｆ ｓｋｉｎ ｃｏｒｒｏｓｉｖｅｎｅｓｓ ｉｎ ＳＤ ｒａｔｓ

受试物
Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ ＣＡＳ

参考

腐蚀性１

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ
Ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ

ＳＤ 大鼠经皮电阻试验结果

ＴＥＲ ｒｅｓｕｌｔｓ

ＴＥＲ（ｋΩ）
（Ｍ ± ｓｄ，ｎ≥３）

燃料渗透量
Ｄｙｅ ｃｏｎｔｅｎｔ
（μｇ ／ ｄｉｓｃ）

肉眼可

见损伤２

Ｏｂｖｉｏｕｓ
Ｄａｍａｇｅ

各判定程序判定的结果

Ｔｈｅ ｒｅｓｕｌｔｓ ｆｒｏｍ
ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｐｒｏｇｒａｍ

ＯＥＣＤ 技术规范

去离子水 Ｄｅｉｏｎｉｚｅｄ ｗａｔｅｒ ＮＣ ２４ ３５ ± １１． ０２ ８ ６ ± １． ７ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ
４⁃氨基⁃１，２，４⁃三氮唑 ４⁃Ａｍｉｎｏ⁃１，２，４⁃ｔｒｉａｚｏｌｅ ５８４⁃１３⁃４ ＮＣ ２０ ８１ ± ９． ７４ ４２ ７ ± ３５． ７ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ

丁子香酚 Ｅｕｇｅｎｏｌ ９７⁃５３⁃０ ＮＣ ２２ ７８ ± １１． ９２ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ
溴乙基苯 Ｐｈｅｎｅｔｈｙｌ ｂｒｏｍｉｄｅ １０３⁃６３⁃９ ＮＣ ２３ ０２ ± １． １３ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ
四氯乙烯 Ｔｅｔｒａｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌｅｎｅ １２７⁃１８⁃４ ＮＣ １１ ６９ ± ５． ４３ ３３ ４ ± ２１． ６ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ

异硬脂酸 Ｉｓｏｓｔｅａｒｉｃ ａｃｉｄ ２７２４⁃５８⁃５ ＮＣ ３７ １４ ± ０． ２７ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ
４⁃甲硫基⁃苯甲醛 ４⁃（Ｍｅｔｈｙｌｔｈｉｏ）⁃ｂｅｎｚａｌｄｅｈｙｄｅ ３４４６⁃８９⁃７ ＮＣ １９ ５５ ± ６． ０４ Ｎｏ ＮＣ ＮＣ

盐酸 ＨＣＬ（１０ Ｍ） ７６４７⁃０１⁃０ Ｃ ３ ８１ ± １． １７ ６０ ６ ± ３． ８ Ｙｅｓ Ｃ Ｃ
Ｎ，Ｎ⁃二甲基亚二丙基三胺

Ｎ，Ｎ⁃Ｄｉｍｅｔｈｙｌｄｉｐｒｏｐｙｌｅｎｅｔｒｉａｍｉｎｅ １０５６３⁃２９⁃８ Ｃ ６ ９３ ± ０． ４７ １６９ ７ ± ３０． ６ Ｎｏ ＮＣ Ｃ

邻叔丁基苯酚 ２⁃ｔｅｒｔ⁃Ｂｕｔｙｌｐｈｅｎｏｌ ８８⁃１８⁃６ Ｃ ３２ ３０ ± １２． ０６ ６５２ ７ ± １０． ８ Ｙｅｓ Ｃ Ｃ
氢氧化钾 ＫＯＨ（１０％ ） １３１０⁃５８⁃３ Ｃ １１ ８１ ± ４． ６５ １３５ ２ ± ６３． ２ Ｎｏ ＮＣ Ｃ
浓硫酸 Ｈ２ＳＯ４（１０％ ） ７６６４⁃９３⁃９ Ｃ １１ ５９ ± ２． １８ ３７ ７ ± ３０． ４ Ｙｅｓ Ｃ Ｃ
辛酸 Ｏｃｔａｎｏｉｃ ａｃｉｄ １２４⁃０７⁃０２ Ｃ ８ ０１ ± １． ５９ ５６３ ６ ± ４２． ９ Ｎｏ ＮＣ Ｃ

１，２⁃丙二胺 １，２⁃Ｐｒｏｐａｎｅｄｉａｍｉｎｅ ７８⁃９０⁃０ Ｓｅｖｅｒｅ ｃｏｒｒｏｓｉｖｅ ７ ９１ ± ０． ８６ １１９ ８ ± ３２． ６ Ｙｅｓ Ｃ Ｃ

注：１：Ｃ：腐蚀性；ＮＣ：非腐蚀性；各受试物经皮腐蚀性为 ＵＮ ＧＨＳ 目录中基于体内数据判定的结果［１５］ 。２：Ｎｏ：未观察到皮片损伤；Ｙｅｓ：观察到皮
片损伤。
Ｎｏｔｅ． １：Ｃ： Ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ； ＮＣ： Ｎｏｎｅ ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ； ｔｈｅ ｃｏｒｒｏｓｉｏｎ ｗｅｒｅ ｏｂｔａｉｎｅｄ ｆｒｏｍ ＵＮ ＧＨＳ ｃａｔａｌｏｇ ｂａｓｅｄ ｏｎ ｉｎ ｖｉｖｏ ｒｅｓｕｌｔｓ ［１５］ ． ２： Ｎｏ： Ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｎｏ ｏｂｖｉｏｕｓ
ｄａｍａｇｅ ｏｎ ｓｋｉｎ ｄｉｓｃ；Ｙｅｓ： Ｔｈｅｒｅ ｉｓ ｏｂｖｉｏｕｓ ｄａｍａｇｅ ｏｎ ｓｋｉｎ ｄｉｓｃ。

表 ３　 两品系大鼠经皮电阻试验结果各判定方案的真实性指标分析（ｎ ＝ ６，％ ）
Ｔａｂｌｅ ３　 Ａｕｔｈｅｎｔｉｃｉｔｙ ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃ ａｎａｌｙｓｉｓ ｆｏｒ ｔｈｅ ｔｗｏ ｓｔｒａｉｎｓ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ＴＥＲ ｒｅｓｕｌｔｓ ｕｓｉｎｇ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｐｒｏｇｒａｍ ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎｓ

品系
Ｓｔｒａｉｎｓ

方案
Ｐｒｏｇｒａｍｓ

假阳性率
Ｆａｌｓｅ ｐｏｓｉｔｉｖｅ ｒａｔｅ

假阴性率
Ｆａｌｓｅ ｎｅｇａｔｉｖｅ ｒａｔｅ

灵敏性
Ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔｙ

特异性
Ｓｐｅｃｉｆｉｃｉｔｙ χ２ ⁃ｔｅｓｔ∗

Ｗｉｓｔａｒ
ＯＥＣＤ ０ ５０ ５０ １００ Ｐ ＝ ０ ０５

技术规范 １６ ７ ０ １００ ８３ ３ Ｐ ＝ ０ ５６

ＳＤ
ＯＥＣＤ ０ ５０ ５０ １００ Ｐ ＝ ０ ０５

技术规范 ０ ０ １００ １００ Ｐ ＝ １ ００
注∗： 所有结果与各受试物参考腐蚀性数据［１５］进行比对。
Ｎｏｔｅ． ∗ ． Ａｌｌ ｒｅｓｕｌｔｓ ｃｏｍｐａｒｅｄ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ ｃｏｒｒｏｓｉｖｅ ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｅｓｔｅｄ ｓｕｂｓｔａｎｃｅ．

３　 讨论

ＯＥＣＤ 指南［４］和《化妆品安全技术规范》 ［１４］ 方

法中对试验是否进行第二步罗丹明 Ｂ 染色步骤的

要求略有不同：ＯＥＣＤ 是以 ５ ｋΩ 为界值，只要检测

获得的 ＴＥＲ 值大于 ５ ｋΩ，且肉眼观察皮片无损伤，
则不需要经过染色直接判定为非腐蚀性；而安全技

术规范中要求在 ＴＥＲ 值为 ５ ～ １５ ｋΩ 且肉眼观察

皮片未见明显损伤的，或 ３ 个平行样的 ＴＥＲ 值在界

值（５、１５ ｋΩ）上下波动的或肉眼可见皮片明显破

损、变色、变硬等可疑情况，均需进行染色步骤的判

定。 本研究中，两品系大鼠均表现为使用化妆品安

全技术规范判定时方法效能更高，说明进行罗丹明

Ｂ 染色可有效地提高对皮肤腐蚀性判定的准确性。
ＴＥＲ 方法腐蚀性判定界值与研究所使用的大

鼠经皮电阻仪性能相关［１６］，不同的大鼠经皮电阻仪

其判定界值可能会改变，这点与 ＯＥＣＤ 指南［４］ 中指

出的“如采用新的仪器检测，可能会改变判定界值，
需要进一步验证”的描述一致。 本研究中所使用的

大鼠经皮电阻仪是配合《化妆品安全技术规范》方

案设计，因此使用安全技术规范的方案判定效能

更高。
ＯＥＣＤ 指南及《化妆品安全技术规范》中均推

荐使用 Ｗｉｓｔａｒ 大鼠，但原文中也说可以使用其他

类似品系的大鼠。 ＳＤ 大鼠自 １９２５ 年由 Ｗｉｓｔａｒ 大

鼠培育而成［１３］ ，广泛应用于皮肤肿瘤、皮肤科药
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物、皮肤病理等方面的研究，结合本研究的数据认

为，ＳＤ 大鼠可代替 Ｗｉｓｔａｒ 大鼠进行 ＴＥＲ 检测，符
合 ＯＥＣＤ 指南及《化妆品安全技术规范》对动物品

系的要求。
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